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INSTRUCTION SIMPLIFIÉE 

LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT 
AVANT DE DÉBUTER VOTRE PRÉLÈVEMENT
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01. TYPE DE SUPPORT DE PRÉLÈVEMENT

FICHE DE DEMANDE D’ANALYSE 
ou préenregistrement via Labportal
www.llucs.lu/documentation

AVANT LE PRÉLÈVEMENT
Se laver et se désinfecter les mains ou mettre des gants stériles. 

Boîte contact

Bilame

Chiffonnette 
humidifiée 

Ecouvillon 
humidifié 
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❶ Retirer le couvercle ou sortir la lame gélosée de son étui.  
 
❷ Appliquer la face gélosée sur la surface avec une pression constante 
pendant environ 10 secondes, sans décrire de mouvement latéral.   
 
❸ Fermer la boîte immédiatement après le prélèvement et identifier 
l’échantillon.  
 
❹ Nettoyer et/ou désinfecter la zone après prélèvement.

02.TECHNIQUE DE PRÉLÈVEMENT 
Le prélèvement doit être réalisé avec rigueur afin de garantir la représentativité de 
l’échantillon et d’éviter toute contamination croisée. Chaque étape est essentielle 
pour assurer la fiabilité de l’analyse en laboratoire.

PRÉLÈVEMENT PAR EMPREINTE SUR UNE SURFACE PLANE 
» Boîte contact – Bilame

❶ Ouvrir le sachet en plastique contenant la chiffonnette. Retirer la 
chiffonnette de façon aseptique, par exemple saisir la chiffonnette à travers 
le sachet et retourner le sachet sur la main.  
 
❷ Prélever la surface choisie horizontalement et verticalement en exerçant 
une pression ferme et constante, en changeant la face de la chiffonnette et 
en veillant à prélever l’ensemble de la zone.    
 
❸ Remettre la chiffonnette dans le sachet en plastique, fermer le sachet et 
identifier l’échantillon.  
 
❹ Nettoyer et/ou désinfecter la zone après prélèvement. 

PRÉLÈVEMENT PAR FROTTIS SUR UNE SURFACE > 100CM²  
» Chiffonnette humide 
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03.DÉPÔT DE VOS ÉCHANTILLONS CHEZ 
LLuCS  
Déposer vos échantillons au laboratoire LLuCS dès la fin des prélèvements. Le 
transport des échantillons s’effectue dans une enceinte isotherme et à l’abri de la 
lumière 

❶  Appliquer si besoin le gabarit stérile sur la surface à échantillonner.  
 
❷ Sortir l’écouvillon de son emballage stérile et humidifier l’extrémité en le 
plongeant dans un tube contenant le liquide AMIES.   
 
❸ Appuyer l’extrémité de l’écouvillon contre la paroi du tube pour éliminer 
l’excès de liquide.   
 
❹ Placer l’extrémité de l’écouvillon sur la surface à étudier et tracer des 
stries sur la surface, tout en faisant tourner l’écouvillon entre le pouce et 
l’index.

❺ Pour les surfaces planes, il convient de réaliser le prélèvement de façon 
horizontale et verticale, par exemple 10 fois dans chaque direction.  

❻  Pour les petites surfaces difficiles d’accès, s’assurer de prélever la totalité 
de la zone décrite, y compris les interstices, les jonctions de surfaces, etc.

❼ Remettre l’écouvillon dans le tube, rompre le bâtonnet, fermer le tube et 
identifier l’échantillon.

❽ Nettoyer et/ou désinfecter la zone après prélèvement. 

PRÉLÈVEMENT PAR FROTTIS SUR UNE SURFACE ≤ 100CM²  
» Ecouvillon humide 



Laboratoire Luxembourgeois de Contrôle Sanitaire - LLuCS
27 Rue Henri Koch L-4354 Esch-sur-Alzette Luxembourg 
+352 288 376 300 / info@llucs.lu / www.LLuCS.lu

DIFFUSION NON MAITRISÉE
ENV-PVT-IT-002 v.02 

Page 5

VOUS AVEZ 
UNE QUESTION ?
Pour plus d’information, vous pouvez nous contacter par mail à info@llucs.lu 
ou par téléphone au +352 288 376 300. Nous vous répondrons dans les 
meilleurs délais. 

04.	RÉSULTATS D’ANALYSE 
Les résultats vous seront transmis selon les modalités définis dans le devis. 

HEURES ET LIEU DE RÉCEPTION

Horaires d’ouverture  
Lundi au vendredi : 09h00 – 12h00 / 13h00 – 17h00

Lieu de dépôt des échantillons  
LLuCS – 27, Rue Henri Koch, L-4354 Esch-sur-Alzette, Luxembourg 
 
Accès à la réception  
Entrée principale du bâtiment (façade avant) 
Premier étage (niveau zéro), immédiatement à gauche 
» Sonner à l’interphone « LLuCS RÉCEPTION »


